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Alim No :
Talep Eden Birim  Idani Béliimler / Stok Kontrol Ve Satinalma Planlama H §

Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta

Son Teslim Tarihi & Saat :13/03/2018 12:00:00
S.No Malzeme A¢iklamasi Miktar| Birim ?};:,’P ng{:;n Marka UBB kodu Te;l.mmesi
1 BISTURI UCU, NO:12 1500 | Adet
2 BISTURIUCY, NO:15 12000 ¢+ Adet
3 EKG ELEKTRODU, PEDIATRIK 7500 Adet

Saglk Aragtirma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyaci olan asagida cins,miktar ve 6zellikleri belirtilen malzemelerin satinalinmasina ihtiyag
duyulmustur. Proforma faturanin agagidaki sartiara gore duzenlenerek Satinalma Blrosuna gonderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazili olmasi,

2:thale dikitmanmm tamamen okunun kabul edildidinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sireleri, barkod numarasi, markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmasi,

4-TL (Turk Lirasi) olarak fiyat verilip,birim fiyatiarinin rakamia ve yaziyla yazilmasi,

5-Uzerinde kazinti,silinti,diizeltme bulunmamas,

6-Ad,Soyad veya ficaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmis olmasi,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir aciklama ile génderilmesi,
8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni disinda kargo ile yapilan malzeme fatura,irsaliye teslimatlari

kesinlikle kabul edilmeyecektir.
9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine miteakip tesfim siirelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim sUresi ve opsiyon sliresi

bildiritmeyen tekiifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Onemti 10-Tekiif edilen kalem T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) kayitii ve bu kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Alima

¢ikilan her kalem/kalemler igin ayri ayr TITUBB da Saglik Bakanligi tarafindan onayl oldugunu gésterir, Ulusal Bilgi Bankas! internet sitesinden alinmig, llag
ve Tibbi Cihaz Tamimlama Formunu teklif zarfi iginde sunacaklardir. TITUBB na kayit ve Saghk Bakanlig tarafindan onayl olmayan kalem/kalemlere ait
teklifier degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 11-Teklif edilen her kalem igin, ayri ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatg, tedarikgi veya bayi olduklarini gésterir, Ulusal Bilgi
Bankas: internet sitesinden alinmig, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfi iginde sunacaklardir.

Onemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat stireleri mutlaka yazilmalidir.

TESLIMAT SURES!UBE KODU MARKA BELIRTIL MEVEN TEXLIFLER DESERLENDIBME DIS
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OLACAKTIR,TEKLIFLER SIRA NUMARASINA GORE VERILMELIDIR.

Irtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktr.

Serdar CUKUR
-Hastane Mudar Yrd.

NOT : ilanlarimiz www.mersin.edu.tr adresinde yayimlanmaktadir.
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4-EKG ELEKTRODU, PEDIATRIK TEKNIK SARTNAMESI

Cap boyu en az 3,3 cm olmalidur.

Sirt materyali kopiik olmalidir.

Yapiskanli kismi hipoallerjenik olmalidir.

Jel kismi elektrigi ¢abuk iletebilen hidrojel kati jel olmalidir ve yapiskanlik kapasitesi yiiksek
olmalidir.

[letkenligin saglanabilmesi igin jel miktar: fazla olmalidir.

Ag/ Ag/Cl sensor olmalidir.

Cikarildiginda atik birakmamaly, cildi tahris etmemelidir.

Cit ¢it ug olmalidir, ¢itgitlar hasta cildinde paslanma yapmamalidir.

Ambalajin i¢i malzemeyi dis etkenlerden korumak igin aliiminyumdan dizayn edilmis olmalidir.
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2.,2. —-BISTURI UCU NO:15, NO:12 TEKNIiK SARTNAMESI

1.

2.
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11.
. Bistiiri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat siiresince keskinligini kaybetmemelidir.
13.
14.

Paket iki katli olmali: Birinci kat bisturinin paketi kesmesini engelleyecek kalinlikta alimiinyum
folyo olmalidir. Ikinci kat; aliiminyum paketin iginde bisturinin gevresinde delinme ve kesilmeyi
engelleyen yapida kagit olmalidir.

Paket iizerinde;

Bisturi numarast

Bisturinin sekli

Son kullanma tarihi

Lot numarast

Sterilizasyon ydntemi

Uretici firmanin ablemi, agik adresi, iiretim yeri, markasi okunakli olarak yazilmalidir.

Paket kenarlari sterilizasyonu korumak igin iyi yapigmis olmali, ayn1 zamanda bir kenarin uglar
acarken kolaylik saglamasi i¢in yapisik olmamali, agilma yonii oklar yardimi ile gdsterilmis
olmalidur.

Bistiiri paketi agilirken kolay a¢ilmali yirtilmamalidir.

Bistiiri paketi agildiginda igteki kagitla agilmahdir.

Bistiirinin kesici ug kismi paketin agilma yoniinde olmamalidir.

i¢c paket bistiiriye yapisik olmamals, bistiiri steril sahaya kolay diismelidir.

Bistiiri karbon gelikten tiretilmis olmali, polisaji piiriizsiiz ve diizgiin olmalidir.

Paket iizerindeki marka ismi bistiiri ¢eligi izerinde de yazili olmalidir.
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. Bistiiri, bistiiri sapma uygun olmali, kolay takilabilmeli, kolay ¢ikartilabilmeli, kullanilirken

yuvasina iyi oturmali, oynamamahdir.
Bistiiri doku keserken kirilmamalidir.

Bistiiri ameliyat sonuna kadar korozyona ugramamal parlakligin1 korumali, kararmamalidir.
100 adetlik jelatinli karton kutularda verilmelidir.




